Albumina

AA

Método colorimétrico para la determinacion de
albumina en suero

SIGNIFICACION CLINICA

Las proteinas son compuestos organicos macromoleculares,

ampliamente distribuidos en el organismo. La albumina es el

principal contribuyente de las proteinas totales plasmaticas.

Entre sus multiples funciones se pueden mencionar:

- transporte de una amplia variedad de sustancias como
hormonas esteroides, acidos grasos, bilirrubina, catecola-
minas, que en forma libre son insolubles en medio acuoso;

- mantenimiento de la presion coloidosmotica, que estaria re-
lacionado con su bajo peso moleculary su gran carga neta.

Los aumentos anormales de albumina son ocasionales y se

relacionan casi siempre con la deshidratacién que provoca

la reduccion en el contenido del agua plasmatica.

La hipoalbuminemia ocurre en condiciones patoldgicas tales

como pérdida excesiva de proteinas en el sindrome nefrético,

desnutricién, infecciones prolongadas, quemaduras severas.

Otras causas son disminucion en la sintesis por una dieta

deficiente, enfermedad hepatica o malabsorcion.

FUNDAMENTOS DEL METODO

La albumina reacciona especificamente (sin separacién
previa) con la forma aniénica de la 3,3',5,5'-tetrabromo
cresolsulfon ftaleina (BCG). El aumento de absorbancia a
625 nm respecto del Blanco de reactivo, es proporcional a
la cantidad de albumina presente en la muestra.

REACTIVOS PROVISTOS
A. Reactivo A: solucion de BCG 0,3 mmol/l, buffer acetato
0,1 mol/l y polioxietilén lauril éter 0,9 g/l.

REACTIVOS NO PROVISTOS
Calibrador A plus / Proti 2 Suero Patrén de Wiener lab.

INSTRUCCIONES PARA SU USO
Reactivo Provisto: listo para usar.

PRECAUCIONES

El reactivo es para uso diagndstico "in vitro".

Utilizar los reactivos guardando las precauciones habituales
de trabajo en el laboratorio de quimica clinica.

Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de
acuerdo a la normativa local vigente.

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE
ALMACENAMIENTO

Reactivo Provisto: es estable a temperatura ambiente
(2-25°C) hasta la fecha de vencimiento indicada en la caja.

MUESTRA

Suero

a) Recoleccion: debe obtenerse suero libre de hemdlisis.
b) Aditivos: no se requieren.

c) Sustancias interferentes conocidas: no se observan
interferencias por bilirrubina hasta 200 mg/l, triglicéridos
hasta 9 g/l y hemoglobina hasta 700 mg/dl.

Referirse a la bibliografia de Young para los efectos de las
drogas en el presente método.

d) Estabilidad e instrucciones de almacenamiento: si no
se procesa inmediatamente el suero puede conservarse 3
dias en refrigerador (2-10°C) 0 una semana en congelador (-4°C).

MATERIAL REQUERIDO (no provisto)

- Espectrofotémetro o fotocolorimetro.

- Micropipetas y pipetas para medir los volimenes indicados.
- Tubos o cubetas espectrofotométricas de caras paralelas.
- Reloj o timer.

CONDICIONES DE REACCION

- Longitud de onda: 625 nm en espectrofotdmetro o en
fotocolorimetro con filtro rojo (620-650 nm)

- Temperatura de reaccién: 15-28°C

- Tiempo de reaccion: 10 minutos

- Volumen de muestra: 10 ul

- Volumen de Reactivo A: 2,5 ml

- Volumen final de reaccion: 2,51 ml

PROCEDIMIENTO
En tres tubos marcados B (Blanco), S (Standard) y D
(Desconocido), colocar:

B S D
Calibrador / Suero Patron - 10 ul -
Muestra - - 10 ul
Reactivo A 2,5ml 2,5ml 2,5ml

Mezclar con varilla. Mantener los tubos entre 15y 28°C
durante 10 minutos. Leer en espectrofotémetro a 625 nm
o en fotocolorimetro con filtro rojo (620-650 nm) llevando
a cero con el Blanco de Reactivo.

ESTABILIDAD DE LA MEZCLA DE REACCION FINAL
El color es estable 20 minutos por lo que la absorbancia
debe ser leida dentro de ese lapso.
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CALCULO DE LOS RESULTADOS
Albtmina (g/dl)*
s

*Concentracion de albumina en el Calibrador A plus o en
el Suero Patron

Albumina (g/dl) =D x f f=

Albumina (g/dl)
Prot. tot. (g/dl) - Alb. (g/dl)

Relacion A/IG =

METODO DE CONTROL DE CALIDAD

Procesar 2 niveles de un material de control de calidad
(Standatrol S-E 2 niveles) con concentraciones conocidas
de albumina, con cada determinacion.

VALORES DE REFERENCIA

Se determind el contenido de albumina en suero de personas
sanas, de ambos sexos, con alimentacion mixta normal y
edades entre 17 y 40 afios.

Se obtuvieron los siguientes rangos:

Albumina: 3,5 a 4,8 g/dl

Relacién A/G: 1,2 a 2,2

Se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios
valores de referencia.

CONVERSION DE UNIDADES AL SISTEMA SI
Albtmina (g/dl) x 10 = Albamina (g/l)

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO
Ver Sustancias interferentes conocidas en MUESTRA.

PERFORMANCE

Los ensayos fueron realizados en analizador automatico
Express Plus®.

a) Reproducibilidad: procesando de acuerdo al documento
EP5A del NCCLS (National Committee on Clinical Laboratory
Standards), se obtuvo lo siguiente:

Precision intraensayo (n = 20)

Nivel D.S. C.V.
3,47 g/di +0,073 g/dl 2,10 %
2,70 g/di + 0,067 g/dl 2,48 %
5,23 g/dl +0,117 g/dl 2,23 %

Precision total (n = 20)

Nivel D.S. C.V.
3,43 g/l + 0,137 g/dI 3,99 %
2,80 g/dl + 0,100 g/dl 3,57 %

b) Recuperacién: agregando cantidades conocidas de
albumina a distintas muestras se obtuvo una recuperacion
entre 98 y 100 %.

c) Limite de deteccién: depende del fotometro empleado
y de la longitud de onda. De acuerdo con la sensibilidad
requerida para un AAminimo de 0,001, el menor cambio de
concentracién detectable sera de 0,01 g/dl.

d) Linealidad: la reaccion es lineal hasta 7 g/dl.

e) Correlacion: se determiné el valor de albumina en 123
muestras con Albumina AA de Wiener lab. y un kit comercial

) Marca registrada de Ciba Corning Diagnostics

basado en el mismo principio, obteniéndose el siguiente
coeficiente de correlacion:
r =0.9942, pendiente b = 0,9933, interseccion a = 0,0999

PARAMETROS PARA ANALIZADORES AUTOMATICOS
Para las instrucciones de programacion consulte el manual
del usuario del analizador en uso.

Para la calibracion, se puede utilizar Calibrador A plus de
Wiener lab.

PRESENTACION

- 2 x40 ml Reactivo A (Céd. 1009801)
- 3 x40 ml Reactivo A (Céd. 1008156)
- 8 x 50 ml Reactivo A (Céd. 1009240)
- 6 x 60 ml Reactivo A (Céd. 1009300)
- 6 x 60 ml Reactivo A (Céd. 1009601)
- 6 x 120 ml Reactivo A (Cod. 1690008)

BIBLIOGRAFIA
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- Rodkey, F.L. - Clin. Chem. 11/4:478 (1965).

- Watson, D. & Nankiville D.D. - Clin. Chim. Acta 9/4:359
(1964).

- Kachmar, J.F. - “Fundamentals of Clinical Chemistry”. Tietz,
Saunders, pag. 210 (1970).

- Rojkin, M.L.; Olguin de Mariani, M.C.; Drappo, G.A.y Sosa,
C.F. - Biog. Clin. VIIl/4:241 (1974).

-Young, D.S. - "Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests",
AACC Press, 4" ed., 2001.

- Webster, D.- Clin. Chim. Acta 53/1:109 (1974).

- NCCLS document "Evaluation of Precision Performance of
Clinical Chemistry Devices", EP5-A (1999).
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Albumina

AA

Método colorimétrico para a determinagao de
albumina em soro

SIGNIFICADO CLINICO

As proteinas sdo compostos organicos macromoleculares,

amplamente distribuidos no organismo. A albumina é o prin-

cipal contribuinte das proteinas totais plasmaticas.

Entre suas multiplas fungdes podem-se nomear:

- transporte de uma ampla variedade de substéncias como
horménios esteroides, acidos graxos, bilirrubina, cate-
colaminas, que livres sdo insollveis em méios aquosos;

- mantém a presséo coloidosmdtica, que estaria relacionada
com o baixo peso molecular e sua grande carga liquida.

Os aumentos anormais de albumina sdo ocasionais e

relacionam-se quase sempre com a desidratacédo produzida

pela reducdo no conteudo de agua plasmatica.

A hipoalbuminemia ocorre em condigbes patoldgicas tais

como: perda excessiva de proteinas em sindrome nefrética,

desnutrigéo, infecgdes prolongadas, queimaduras rigorosas.

Outras causas s&o a diminuigéo na sinteses pela dieta defi-

ciente, doengas hepaticas ou ma-absorgéo.

FUNDAMENTOS DO METODO

A albumina reage especificamente (sem separagao prévia)
com a forma anibnica da 3,3',5,5'-tetrabromo cresolsulfon
ftaleina (BCG). O aumento de absorbancia a 625 nm em
referéncia do Branco de reagente, é proporcional a quanti-
dade de albumina presente na amostra.

REAGENTES FORNECIDOS
A. Reagente A: solucdo de BCG 0,3 mmol/l, tampao acetato
0,1 mol/l e polioxietilén lauril éter 0,9 g/l.

REAGENTE NAO FORNECIDO
Calibrador A plus / Proti 2 Suero Patréon da Wiener lab.

INSTRUGOES DE USO
Reagente Fornecido: pronto para uso.

PRECAUGOES

O reagente é para uso diagnostico "in vitro".

Utilizar os reagentes observando as precaucgdes habituais
de trabalho no laboratério de analises clinicas.

Todos os reagentes e as amostras devem ser descartadas
conforme a regulagéo local vigente.

ESTABILIDADE E INSTRUGOES DE
ARMAZENAMENTO

Reagente Fornecido: é estavel sob temperatura ambiente
(2-25°C) até a data do vencimento indicada na embalagem.

AMOSTRA

Soro

a) Coleta: deve-se obter soro livre de hemolise.

b) Aditivos: ndo s&o necessarios.

c) Substancias interferentes conhecidas: ndo interferem
bilirrubina até 200 mgl/l, triglicerideos até 9 g/l nem hemo-
globina até 700 mg/dl.

Referéncia bibliografica de Young para efeitos de drogas
neste método.

d) Estabilidade e instrugoes de armazenamento: de
n&o se processar na hora, o soro pode ser conservado
até 3 dias sob refrigeragéo (2-10°C) ou uma semana no
congelador (-4°C).

MATERIAL NECESSARIO ( nao fornecido)

- Espectrofotémetro ou fotocolorimetro.

- Micropipetas e pipetas para medir os volumes indicados.
- Tubos ou cubas espectrofotométricas de faces paralelas.
- Reldgio ou timer.

CONDIGOES DE REAGAO

- Comprimento de onda: 625 nm em espectrofotdmetro ou
em fotocolorimetro com filtro vermelho (620-650 nm)

- Temperatura de reagdo: 15-28°C

- Tempo de reagéo: 10 minutos

- Volume de amostra: 10 ul

- Volume de Reagente A: 2,5 ml

- Volume final de reagéo: 2,51 ml

PROCEDIMENTO
Em trés tubos de fotocolorimetro marcados B (Branco),
P (Padréo) e D (Desconhecido), colocar:

B P D
Calibrador / Suero Patrén - 10 ul -
Amostra - - 10 ul
Reagente A 2,5ml 2,5ml 2,5ml

Homogeneizar. Manter os tubos entre 15 e 28°C durante
10 minutos. Ler em espectrofotdmetro a 625 nm ou em
fotocolorimetro com filtro vermelho (620-650 nm) levando
a zero com o Branco de Reagente.

ESTABILIDADE DA MISTURA DE REAGAO FINAL
A cor é estavel 20 minutos pelo que a absorbancia deve ser
lida dentro deste tempo.
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CALCULOS DOS RESULTADOS
Albumina (g/dl)*
P

*Concentragédo de albumina no Calibrador A plus ou no
Suero Patrén

Albumina (g/dl)=D x f f=

Albumina (g/dl)
Prot. tot. (g/dl) - Alb. (g/dl)

Relagao A/G =

METODO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Processar dois niveis de um material de controle de qua-
lidade (Standatrol S-E 2 niveles) com concentragdes
conhecidas de albumina em cada determinagéo.

VALORES DE REFERENCIA

Foi determinado o contetdo de albumina no soro de pessoas
sadias, de ambos sexos, com uma dieta alimentar mista
normal e idades entre 17 e 40 anos.

Se obtiveram os seguintes resultados:

Albumina: 3,5 a 4,8 g/dl

Relagao A/G: 1,2 a 2,2

Recomenda-se que cada laboratorio estabelega seus pro-
prios valores de referéncia.

CONVERSAO DE UNIDADES AO SISTEMA SI
Albumina (g/dl) x 10 = Albumina (g/l)

LIMITAGOES DO PROCEDIMENTO
Vide Substancias interferentes conhecidas em AMOSTRA.

DESEMPENHO

Os ensaios foram realizados no analisador automatico Ex-
press Plus®.

a) Reprodutibilidade: processando conforme ao documento
EP5A do NCCLS (National Committee on Clinical Laboratory
Standards), obtiveram-se os seguintes dados:

Precisao intra-ensaio (n = 20)

Nivel D.P. C.V.
3,47 g/di +0,073 g/dl 2,10 %
2,70 g/di + 0,067 g/dl 2,48 %
5,23 g/dl +0,117 g/dl 2,23 %

Preciséao total (n = 20)

Nivel D.P. C.V.
3,43 g/dI +0,137 g/dl 3,99 %
2,80 g/dI + 0,100 g/dI 3,57 %

b) Recuperagéao: adicionando quantidades conhecidas de
albumina a diferentes amostras se obteve uma recuperagao
entre 98 e 100%.

c) Limite de detecgdo: depende do fotdmetro utilizado e
do comprimento de onda. Conforme a sensibilidade neces-
saria para um AA minimo de 0,001, a menor mudanca de
concentragéo detectavel sera de 0,01 g/dl.

d) Linearidade: a reagéo € linear até 7 g/dI.

e) Correlagao: determinou-se o valor de albumina em 123
amostras com Albumina AA da Wiener lab. e um kit comer-

) Marca registrada da Ciba Corning Diagnostics

cial baseado no mesmo principio, obtendo-se o seguinte
coeficiente de correlagéo:
r=0,9942; pendente b = 0,9933; intersegao a = 0,0999

PARAMETROS PARA ANALISADORES AUTOMATICOS
Para a programagéo consultar o manual de uso do analisador
a ser utilizado.

Para a calibragdo, pode-se utilizar Calibrador A plus da
Wiener lab.

APRESENTAGAO

- 2 x 40 ml Reagente A (Cod. 1009801
- 3 x40 ml Reagente A (Cod. 1008156
- 8 x 50 ml Reagente A (Cod. 1009240
- 6 x 60 ml Reagente A (Cod. 1009300
- 6 x 60 ml Reagente A (Cod. 1009601)
- 6 x 120 ml Reagente A (Cod. 1690008)

oo —
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Albumina
A4

Colorimetric method for the determination of
albumin in serum

SUMMARY

Proteins are macromolecular organic compounds, widely

distributed in the body.

Albumin is the main contributor of plasmatic total proteins.

Within its multiple functions it can be mentioned:

- transport of a wide variety of substances like steroid hor-
mones, fatty acids, bilirubin, catecholamines, which are
insoluble in aqueous medium when in their free form, and

- maintenance of colloid osmotic pressure, as a result of its
low molecular weight and its high net load.

Abnormal albumin increases are occasional and often re-

lated to dehydration which cause reduction in the content

of plasmatic water.

Hypoalbuminemia occurs in pathologic conditions such as

excessive loss of proteins in nephrotic syndrome, malnutri-

tion, prolonged infections, and severe burns. Other causes
are decrease in the albumin synthesis by a poor diet, hepatic
disease or malabsorption.

PRINCIPLE

Albumin reacts specifically (without previous separation)
with the anionic form of the 3,3',5,5'-tetrabromo cresolsulfon
phthalein (BCG). Increase of absorbance at 625 nm with
respect to the reagent Blank is proportional to the albumin
concentration in the sample.

PROVIDED REAGENTS
A. Reagent A: 0.3 mmol/l BCG solution, 0.1 mol/l acetate
buffer and 0.9 g/l polyoxyethylene lauryl ether.

NON-PROVIDED REAGENTS
Wiener lab.'s Calibrador A plus / Proti 2 Suero Patrén.

INSTRUCTIONS FOR USE
Provided Reagent: ready to use.

WARNINGS

The Reagent is for “in vitro” diagnostic use.

Use the reagents according to the working procedures for
clinical laboratories.

The reagents and samples should be discarded according
to the local regulations in force.

STABILITY AND STORAGE INSTRUCTIONS
Provided Reagent: stable at room temperature (2-25°C)
until the expiration date shown on the box.

SAMPLE

Serum

a) Collection: obtain serum free from hemolysis.

b) Additives: not required.

c) Known interfering substances: there is no interference
from bilirubin up to 200 mg/l, triglycerides up to 9 g/l or he-
moglobin up to 700 mg/dl. See Young, D.S. in References
for effect of drugs on the present method.

d) Stability and storage instructions: if serum is not im-
mediately assayed it can be stored up to 3 days in refrigerator
(2-10°C) or one week in freezer (-4°C).

REQUIRED MATERIAL (non-provided)

- Spectrophotometer of photocolorimeter.

- Micropipettes and pipettes for measuring the stated volumes
- Tubes or spectrophotometric cuvettes.

- Watch or timer.

ASSAY CONDITIONS

- Wavelength: 625 nm in spectrophotometer or 620-650 nm
in photocolorimeter with red filter

- Reaction temperature: 15-28°C

- Reaction time: 10 minutes

- Sample volume: 10 ul

- Reagent A volume: 2.5 ml

- Final reaction volume: 2.51 ml

PROCEDURE
In three photocolorimeter test tubes labeled B (Blank), S
(Standard) and U (Unknown), place:

B S U
Calibrador / Suero Patrén - 10 ul -
Sample - - 10 ul
Reagent A 2.5ml 2.5ml 2.5ml

Mix with a rod. Incubate tubes between 15°C and 28°C
for 10 minutes. Read in spectrophotometer at 625 nm or
in photocolorimeter with red filter (620-650 nm) setting
instrument to zero O.D. with Reagent Blank.

STABILITY OF FINAL REACTION
Color is stable for 20 minutes, so absorbance should be read
within that period.
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CALCULATIONS

Albumin (g/dl)*
Albumin (g/dl) =Ux f f= ——

S
*Albumin concentration in Calibrador A plus or Suero
Patrén

Albumin (g/dl)
A/G ratio =

Total Proteins (g/dl) - Alb. (g/dl)

QUALITY CONTROL METHOD

Each time the test is performed, analyze two levels of a qual-
ity control material (Standatrol S-E 2 niveles) with known
albumin concentration.

REFERENCE VALUES

The following range of values was obtained from a healthy
population from both sexes, with mixed diet and ages be-
tween 17 and 40 years old.

Albumin: 3.5 to 4.8 g/dl

A/G Ratio: 1.2t0 2.2

It is recommended that each laboratory establishes its own
reference values.

SI SYSTEM UNITS CONVERSION
Albumin (g/dl) x 10 = Albumin (g/1)

PROCEDURE LIMITATIONS
See Known interfering substances under SAMPLE.

PERFORMANCE

The assays were performed in an Express Plus analyzer®.
a) Reproducibility: precision studies were performed follow-
ing the guidelines contained in NCCLS (National Committee
on Clinical Laboratory Standards) EP5-A document.

Within Run (n = 20)

Level S.D. C.V.
3.47 g/dl +0.073 g/dl 2.10 %
2.70 g/dl +0.067 g/dl 2.48 %
5.23 g/dl +0.117 g/dl 2.23%

Run to run (n = 20)

Level S.D. C.V.
3.43 g/dl +0.137 g/dl 3.99 %
2.80 g/dl +0.100 g/dl 3.57 %

b) Recovery: by adding known amounts of albumin to differ-
ent samples, a recovery between 98 and 100% was obtained.
c) Detection limit: depends on the photometer and wave-
length used. According to the required sensitivity for a AA
minimum of 0.001, the minimum detectable change of con-
centration would be of 0.01 g/dI.

d) Linearity: reaction is linear up to 7 g/dl.

e) Correlation: albumin levels of 123 specimens were
determined using the Wiener lab's Albumina AA kit and
a commercial kit based on same principle. The correlation
coefficient was:

r=0.9942, slope b = 0.9933 and intercept a = 0.0999

' TM Ciba Corning Diagnostics

PARAMETERS FOR AUTOANALYZERS

For programming instructions consult the user manual of the
analyzer in use. For calibration, it can be used Wiener lab.'s
Calibrador A plus.

WIENER LAB. PROVIDES

- 2 x 40 ml Reagent A (Cat. N° 1009801)
- 3 x40 ml Reagent A (Cat. N° 1008156)
- 8 x 50 ml Reagent A (Cat. N° 1009240)
- 6 x 60 ml Reagent A (Cat. N° 1009300)
- 6 x 60 ml Reagent A (Cat. N° 1009601)
- 6 x 120 ml Reagent A (Cat. N° 1690008)

REFERENCES

- Doumas, B.T.; Watson, W.A. & Biggs, H.G. - Clin. Chim.
Acta 31/1:87 (1971).

- Pastewka, J.W. & Ness, A.T. - Clin. Chim. Acta 12:523
(1965).

- Rodkey, F.L. - Clin. Chem. 11/4:478 (1965).

- Watson, D. & Nankiville D.D. - Clin. Chim. Acta 9/4:359
(1964).

- Kachmar, J.F. - “Fundamentals of Clinical Chemistry”. Tietz,
Saunders, pag. 210 (1970).

- Rojkin, M.L.; Olguin de Mariani, M.C.; Drappo, G.A.y Sosa,
C.F. - Biog. Clin. VIII/4:241 (1974).

-Young, D.S. - "Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests",
AACC Press, 4" ed., 2001.

- Webster, D.- Clin. Chim. Acta 53/1:109 (1974).

- NCCLS document "Evaluation of Precision Performance of
Clinical Chemistry Devices", EP5-A (1999).
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SiMBOLOS // SIMBOLOS // SYMBOLS
Simbolos que podrian encontrarse en los kits de reactivos para diagnéstico de Wiener lab. // Simbolos que podem ser encontra-
dos nos kits de reagentes para diagnéstico da Wiener lab. // Symbols that might be found on Wiener lab diagnostic reagent kits.
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Este producto cumple con los requerimientos previstos por la Directiva Europea 98/79 CE de productos sanitarios para el diagndstico
"in vitro"// Este produto preenche os requisitos da Diretiva Europeia 98/79 CE para dispositivos médicos de diagnéstico "in vitro"//
This product fulfills the requirements of the European Directive 98/79 EC for "in vitro" diagnostic medical devices

Representante autorizado en la Comunidad Europea // Representante autorizado na Comunidade Europeia // Authorized represen-
tative in the European Community

Uso diagnéstico "in vitro"// Uso médico-diagndstico "in vitro"// "In vitro" diagnostic medical device

Contenido suficiente para <n> ensayos // Conteudo suficiente para <n> testes // Contains sufficient for <n> tests
Fecha de caducidad // Data de validade // Use by

Limite de temperatura (conservar a) // Limite de temperatura (conservar a) // Temperature limitation (store at)
No congelar // Nao congelar // Do not freeze

Riesgo bioldgico // Risco bioldgico // Biological risks

Volumen después de la reconstitucion // Volume apés a reconstituigdo // Volume after reconstitution
Contenido // Contetido // Contents

Numero de lote // Nimero de lote // Batch code

Elaborado por:// Elaborado por:// Manufactured by:

Toxicidad aguda // Toxicidade aguda // Acute toxicity

Corrosivo // Corrosivo // Corrosive

Irritante // Irritante // Irritant

Peligroso para el medio ambiente acuatico // Perigoso para o ambiente aquatico / Hazardous to the aquatic environment
Consultar instrucciones de uso // Consultar as instrucdes de uso // Consult instructions for use

Calibrador // Calibrador // Calibrator

Control // Controle // Control

Control Positivo // Controle Positivo // Positive Control

Control Negativo // Controle Negativo // Negative Control

Numero de catalogo // Numero de catalogo // Catalog number

d Wiener Laboratorios S.A.l.C.
Riobamba 2944
2000 - Rosario - Argentina
Bttp:_r//wwvx/.wiener-Ela%coT.ar W. I

ir. Téc.: Viviana E. Cétola b
Bioquimica Iener a -
Producto Autorizado AN.M.A.T. . .
PM-1102-150 2000 Rosario - Argentina
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