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APLICACIONES
Para estudio de precisión intralaboratorial en la determina-
ción de proteínas en orina y líquido cefalorraquídeo utilizando 
el equipo de Proti U/LCR de Wiener lab.

REACTIVOS PROVISTOS
Control Nivel 1: solución conteniendo niveles de albúmina 
entre 25-75 mg/dL. Los valores son variables lote a lote.
Control Nivel 2: solución conteniendo niveles de albúmina 
entre 70-190 mg/dL. Los valores son variables lote a lote.

PRECAUCIONES
Los Reactivos son para uso diagnóstico "in vitro".
Los controles han sido examinados para antígeno de super-
ficie del virus de hepatitis B (HBsAg), virus de la hepatitis 
C (HCV) y anticuerpos contra HIV 1/2, encontrándose no 
reactivos. No obstante, deben ser empleados como si se 
tratara de material infectivo.
Utilizar los reactivos guardando las precauciones habituales 
de trabajo en el laboratorio de análisis clínicos.
Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de 
acuerdo a la normativa local vigente.

INSTRUCCIONES PARA SU USO
Reactivos Provistos: listos para usar.

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE
ALMACENAMIENTO
Reactivos Provistos: son estables en refrigerador (2-10oC) 
hasta la fecha de vencimiento indicada en la caja.

INDICIOS DE INESTABILIDAD O DETERIORO DE LOS
REACTIVOS
Cualquier variación de los caracteres organolépticos de los 
controles, puede ser indicio de deterioro del mismo.

MATERIAL REQUERIDO (no provisto)
Ver manual de instrucciones de Proti U/LCR de Wiener lab.

PROCEDIMIENTO
Se deben emplear de la misma manera que una muestra 
desconocida, de acuerdo a las instrucciones que acom-
pañan al equipo de Proti U/LCR de Wiener lab

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO
Ver manual de instrucciones de Proti U/LCR de Wiener lab.

PRESENTACION
- 2 x 3 ml (Cód. 1937003): 1 x 3 ml nivel 1 + 1 x 3 ml nivel 2

Para control de precisión

Control - 2 nivelesC
Para controle de precisão

Proti 

APLICAÇÕES
Para estudo de precisão intralaboratorial e de exatidão na 
determinação de proteínas em urina e líquido cefalorraqui-
diano utilizando o kit de Proti U/LCR da Wiener lab.

REAGENTES FORNECIDOS
Controle Nível 1: solução contendo níveis de albumina entre 
25-75 mg/dL. Os valores são variáveis lote a lote.
Controle Nível 2: solução contendo níveis de albumina entre 
70-190 mg/dL. Os valores são variáveis lote a lote.

PRECAUÇÕES
Os Reagentes são para uso diagnóstico "in vitro".
Os Controles foram testados para antígeno de superfície de 
hepatite B (HBsAg), vírus da hepatite C (HCV) e anticorpos 
contra HIV 1/2, encontrando-se inativos. 
No entanto, devem ser utilizados como se tratando de 
material infectante.
Utilizar os reagentes observando as precauções habituais 
de trabalho no laboratório de análises clínicas.
Todos os reagentes e as amostras devem ser descartados 
conforme a regulação local vigente.

INSTRUÇÕES DE USO
Reagentes Fornecidos: prontos para uso.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
Reagentes Fornecidos: são estáveis sob refrigeração (2-
10oC) até a data de vencimento indicada na embalagem.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO
DOS REAGENTES
Qualquer variação nos caracteres organolépticos dos con-
troles pode ser indício de deterioração dos mesmos.

MATERIAL NECESSÁRIO (não fornecido)
Vide a bula de Proti U/LCR da Wiener lab.

PROCEDIMENTO
Deve ser utilizado do mesmo modo que uma amostra 
desconhecida, de acordo com as instruções que acom-
panham ao kit de Proti U/LCR da Wiener lab.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Vide a bula de Proti U/LCR da Wiener lab.

APRESENTAÇÃO
- 2 x 3 mL (Cód. 1937003): 1 x 3 ml nível 1 + 1 x 3 ml nível 2
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SIMBOLOS // SÍMBOLOS // SYMBOLS
Símbolos que podrían encontrarse en los kits de reactivos para diagnóstico 
de Wiener lab. // Símbolos que podem ser encontrados nos kits de reagentes 
para diagnóstico da Wiener lab. // Symbols that might be found on Wiener lab 
diagnostic reagent kits.

C
Este producto cumple con los requerimientos previstos por la Direc-
tiva Europea 98/79 CE de productos sanitarios para el diagnóstico 
"in vitro"// Este produto preenche os requisitos da Diretiva Europeia 
98/79 CE para dispositivos médicos de diagnóstico "in vitro"// This 
product fulfills the requirements of the European Directive 98/79 
EC for "in vitro" diagnostic medical devices 

P Representante autorizado en la Comunidad Europea // Represen-
tante autorizado na Comunidade Europeia // Authorized represen-
tative in the European Community

V Uso diagnóstico "in vitro"// Uso médico-diagnóstico "in vitro"// "In 
vitro" diagnostic medical device

X Contenido suficiente para <n> ensayos // Conteúdo suficiente para 
<n> testes // Contains sufficient for <n> tests

H Fecha de caducidad // Data de validade // Use by

l
Límite de temperatura (conservar a) // ���������������������������Limite de temperatura (con-
servar a) // Temperature limitation (store at)
No congelar // Não congelar // Do not freeze

F Riesgo biológico // Risco biológico // Biological risks

Volumen después de la reconstitución // �����������������������Volume após a reconsti-
tuição // Volume after reconstitution

Contenido // Conteúdo // Contents

g Número de lote // Número de lote // Batch code

M Elaborado por:// Elaborado por:// Manufactured by:

Nocivo // Nocivo // Harmful

Corrosivo // Corrosivo // Corrosive 

Irritante // Irritante // Irritant

i
Consultar instrucciones de uso // Consultar as instruções de uso // 
Consult instructions for use

Calibrador // Calibrador // Calibrator

Control // Controle // Controlb
b Control Positivo // Controle Positivo // Positive Control

c Control Negativo // Controle Negativo // Negative Control

h Número de catálogo // Número de catálogo // Catalog number



Calibr.

 Cont.

Peligroso para el medio ambiente acuático // �������������������Perigoso para o am-
biente aquático // Hazardous to the aquatic environment

For precision control

Control - 2 niveles

USES
For intralaboratory precision and accuracy studies in the 
determination of proteins in urine and cerebrospinal fluid 
using Wiener lab's Proti U/LCR kit.

PROVIDED REAGENTS
Control Level 1: solution containing albumin levels between 
25-75 mg/dL. Values vary from lot to lot.
Control Level 2: solution containing albumin levels between 
70-190 mg/dL. Values vary from lot to lot.

WARNINGS
Reagents are for "in vitro" diagnostic use.
The controls have been tested for the Hepatitis B virus sur-
face antigen (HBsAg), Hepatitis C virus (HCV) and antibodies 
against HIV 1/2 and have been found non-reactive. However, 
they should be handled as infectious material.
Use the reagents according to the working procedures for 
clinical laboratories.
The reagents and samples should be discarded according 
to the local regulations in force.

INSTRUCTIONS FOR USE
Provided Reagents: ready to use.

STABILITY AND STORAGE INSTRUCTIONS
Provided Reagents: are stable in refrigerator at 2-10oC until 
the expiration date stated on the box.

INSTABILITY OR DETERIORATION OF REAGENTS
Any variation in the controls' organoleptic characteristics may 
indicate its deterioration.

REQUIRED MATERIAL (non-provided)
Refer to Wiener lab's Proti U/LCR package insert.

PROCEDURE
Use in the same way as an unknown sample, accord-
ing to the instructions included in Wiener lab's Proti U/
LCR kit. 

PROCEDURE LIMITATIONS
Refer to PROCEDURE LIMITATIONS in Wiener lab's Proti 
U/LCR package insert.

WIENER LAB PROVIDES
- 2 x 3 mL (Cat. Nr. 1937003):

1 x 3 mL Level 1
1 x 3 mL Level 2

C
Proti 


